
EMI試験を行う試験室（測定サイト）にはいくつか種類があり、試験項目や使用目
的によって使い分けられます。

製品認証試験や規格適合性試験を行う場合には、規格で決められた特性を満た
している測定サイト（OTSや電波暗室）で試験を実施する必要があります。

ただし、被試験体の大きさや試験項目等、試験の目的にあったOTSや電波暗室を
選択する必要があります。

簡易電波暗室は、一般的には天井が低く、測定アンテナを1～4mの高さで昇降す

ることはできませんが、製品開発段階での予備試験やノイズ対策等に頻繁に用い
られます。

※「資料を読まれる方に」もお読みください。
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